
Cas clinique
Implants All-on-4 DESS® de BLT CONIQUE 

et une nouvelle génération d'unités multiples : 

MUA+

Le Dr. Iñaki Mayo présente une chirurgie de 4 implants dans la mandibule 

et les nouveaux MUA+ Multi-unités avec profil anatomique et traitement 
periocoat® .



Situation initiale

Dr. Iñaki Mayo
Barcelone (Espagne)

PRÉSENTATION DE CAS

Un patient édenté aux mâchoires supérieure et inférieure, portant 

des prothèses amovibles depuis de nombreuses années, s'est 

présenté au cabinet dentaire à la recherche d'un traitement 

implantaire  dans  la  mandibule  afin  d'obtenir  une  meilleure 

fixation et une plus grande stabilité avec une arche complète fixe 

vissée.

On procède à un All-on-4 avec la mise en place de quatre 

implants DESS® BLT CONIQUE de 4,1 x 12 mm et de piliers 

Multi-unités MUA+ où la prothèse sera vissée.

Avec les images du CBCT précédent pour l'étude du cas, on 

observe qu'en raison de la localisation du nerf mandibulaire, le 

placement des implants se fera sur les pièces 35-32-42-45.

Introduction
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Le  Dr  Mayo  commence  l'intervention  en 

pratiquant une incision sur les tissus mous pour 
accéder à l'os et, à l'aide d'une perceuse à bille, 
prépare l'os avant d'entamer le protocole de 

fraisage.
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Protocole de broyage

Le protocole de fraisage et la séquence des forets chirurgicaux à utiliser avec les implants DESS® BLT CONIQUE sont indiqués 

dans l'IFU, le catalogue, ainsi que dans la vidéo du protocole chirurgical BLT CONIQUE disponible sur www.dessdental.com

Ce protocole suit les mêmes étapes (type de foret, vitesse et couple) que l'implant BLT original.

Afin de placer les deux implants postérieurs dans l'angulation souhaitée dans un All-on-4 selon les directives de son créateur, le 

Dr Paolo Maló, le Dr Mayo place un repère au niveau de la ligne médiane inférieure qui marquera l'angulation du forage à 35 et 

45.

De même, pour la mise en place des deux implants antérieurs, le Docteur utilise un des paralléliseurs inclus dans la trousse 

chirurgicale DESS® BLT CONIQUE pour référencer le forage et obtenir un parallélisme entre les implants en position 32 et 42.
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Protocole de broyage

Il  est  très  important  de  suivre  la 

séquence  de  forage  indiquée  pour 

chaque diamètre  d'implant  ainsi  que 

pour le type d'os du patient, en utilisant 

les forets appropriés.

Par conséquent, une fois que le dernier 

foret  est  utilisé  pour  déterminer  le 

diamètre  de  l'implant,  l'utilisation  du 

profil  du  foret  sur  l'os  cortical,  en 

particulier  lorsqu'il  est  épais,  permet 

d'éviter une surcompression dans cette 

zone de l'implant.

Enfin, dans les cas d'os de type I et II, 

l'utilisation du taraud permet de placer 

l'implant  sans
couple plus

avoir à appliquer un

élevé

recommandé, ce qui

que celui 

permet  de

préserver la connexion de l'implant et 

d'éviter la surchauffe de l'os.
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Une fois le protocole de forage terminé, il est temps de placer les implants à 35Ncm en connectant le driver à

l'implant.

Si nécessaire, la trousse chirurgicale DESS® BLT Conique offre la possibilité d'utiliser l'adaptateur avec l'outil 

spécial en le connectant à la clé dynamométrique pour le positionnement manuel et la mise en place finale.

Pose d'un implant
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DESS® CONIQUE BLT

X 250 X 5000

TECHNOLOGIE DES SURFACES D'OSTÉOINTÉGRATION

OST de DESS®
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Les nouveaux MUA+ Multi-unités ont été placés sur 

les implants DESS®  BLT CONIQUE  avec  notre 

traitement breveté periocoat®  (ZrN), qui prévient

l'adhésion de  la plaque  bactérienne 

l'inflammation  gingivale, en plus d'un

et 

profil

anatomique plus lisse et d'une transition gingivale

beaucoup plus naturelle.

Dans ce cas, deux MUA+ droits ont été placés sur 

les implants antérieurs et deux MUA+ angulés de 

30o sur les deux implants postérieurs.

Tous  les  MUA+,  comme  nos  MUA  standard, 

comprennent des supports pour faciliter leur mise 

en place dans la bouche du patient.

Une radiographie de contrôle finale a été réalisée, 

les mesures ont été prises pour réaliser les piliers 

provisoires de cicatrisation sur le MUA+ et la suture 

finale a été effectuée.

Placement MUA+
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Periocoat® Traitement de surface ZrN breveté par DESS ®
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